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At a private home in Fort Colborne on the
evening of July 24, 1976, four people became 111
very soon after éating a barbecued steak dinner.

All had grand mal-like seizures about 15 to 30
minutes after eating and were hospitalized. A
dog also became 111 after eating some of the

steak scraps.

It was learned that a meat tenderizer and/or

flavour enhancer had been added to the steaks
prior to cooking. Samples of prepared but
uncooked steaks and two different kinds of meat

tenderizers were obtained and sent on July 27 to
the Bureaw of Chemical Safety in Ottawa for
analysis. It was noted that the one sample of
meat tenderizer had a strange odour and did not
resemble the normal product. This odour indicated
the presence of lindane or benzene hexachloride
(BHC). On analysis the sample was found to
contain 81% lindane. Rats treated with a portion
of this sample suffered convulsive symptoms,
indicative of  organochilorine poisoning, 20
minutes after the poison had been administered.
Analysis of the other meat tenderizer revealed no
presence of lindane but a sample of the prepared
(uncooked) steak contained 1lindane at levels
equivalent to 4400 ppm.

' - . A complete investigation to determine how
thé lindane came to be used instead of the meat
tenderizef revealed that this particular contain-
er of meat tenderizer was very old, so old that
the company no longer uses this label. The label
was badly smudged so that the lot number was not

.leglble. Tt was also learned that the family
used lindane for killing spiders, putting it in
"sprinkle-top jars" for this purypose. There had

been no other reported problems with this meat
tenderizer and the company in question gave
assurances that lindane is not used in its
factory.

Agriculture Candda reported that 80% lindane
products for home use had been marketed for a
variety of purposes but that these products are
no longer available. BAll of the lindane products
currently registered for domestic use contain
very low levels of lindane (L-2%). Even the
products for commercial use today do not contain
"such high levels of lindane. It was concluded
that this must have been a very old pesticidal
‘product which was placed in a food container of a
type no longer used and that the exchange of
lindane for the food product occurred within the
particular household.

Dang une maison privée de Fort Colborne., 4 personnes
sont tombées malades le 24 juillet, trds peu de temps aprés
avoir consommé un bifteck cuit au barbecue. Elles ont
toutes présenté une attague d'allure épileptique, survenant
de 15 & 20 minutes aprds avoir mangé et elles ont é&té
hospitalisées. Un chien est également tombé malade aprés
avoir mangé des restes de biftedk.

et un
avant

On a appris gqu'un attendrisseur de viande
exhausteur de saveur avalent été ajoutés a la viande
la cuisson. Des échantillons de bifteck préparés mais non
cuits et deux différentes marques d'attendrisseurs de
viande ont été recueillis et envoyés le 27 juillet au
Bureau d'‘innocuité des produits chimigues & Ottawa pour ¥
8tre analysés. Il a été noté que 1l'un des échantillons
d'attendrisseur de viande avait une odeur étrange et qu'il
ne ressemblait pas au produit normal. Cette odeur indiquait
la présence de lindane ou hexachlorure de benzéne - (HCH).
L analyse a révélé la présence de 81l% de lindane. Des rats
traités avec une partle de cet échantillon ont présenté des
convulsions caractéristiques d'une intoxication par un
compose organo-chloxré, 20 minutes aprés 1'administration du
poison. Aucune trace de lindane n'a été mise en évidence
dans 1'autre échantillon d'attendrisseur de viande mais un
échantillon de bifteck préparé mais non cuit contenait une
quantité de lindane équivalente & 4400 ppm.

Une enquéte approfondie visant 3 déterminerxr les
circonstances dans lesquelles le lindane a &té utilisé 3d la

place de l'attendrisseur de viande a révélé que le conte-
nant d'attendrisseur de viande était trés ancien; si ancien
de fait gue cette présentation n'est plus vendue par le

fabricant. L'étiquette était trds souillée et le numéro de

lot &tait illisible. Il a été également déterminé gque la
famille employait le llndane contre les araigndées en se
sexvant d'un “flacon 3 asperger". BAucun autre cas d'into-

xication provoguée par cet attendrisseur de viande n'a é&té

lindane ménagers avalent été commercialisés pour des usages
divers mails gue ces produits ne se trouvent plus dans le
commerce, Tous les produits de lindane autorisés . pour
usage domestique n'en contlennent que de tréds faibles
quantités (1-2%). Actuellement, méme les produits pour
usage industriel ne contiennent plus des quantltes ‘aussi
élevées de lindane, 11 a é&té conclu qu'il s aglssalt
probablement d'un pesticide trés ancien qui a été mis dans
un récipient poux denrée alimentailre, reclplent abandonné
depuis, et que la substitution du lindane A la denrée
alimentaire s'était produite dans ce foyer.

- 149 -

G

CANADIANA

L —

signalé et le fabricant a donné l'assurance que le lindane
n'est pas utilisé dans son usine. ’
Agrlculture Canada a prec1se gue 80% des produits de



SOURCE: B. Willtams, Public Health Inspector,
Fort Colborne; Dr. A. Evans, ©Sentor
Consultant of Food, Ontario Ministry of
Health, Toronto; and Drs. E. Coffin and
I.C. Munro, Burveau of Chemical Safety,

Foods Directorate, Ottawa.

Editorial Comment: This is the second outbreak
of lindane foodborne intoxication reported within
the past I8 months in canada  _(CDWR,..VOl.. -1=33.-
1975) . In the earlier outbreak three groups were
involved and demonstrated a range of incubation
periods from less than lihour to over 6 -houxs. It

was speculated at- that time that this may -have:
been due to a variation in dosage or concentra—
tion of this chemical iagent‘» The exper;ence;
reported in this issue ls consistent with +this:

observation as a very hlgh concentration of lin-
dane was noted in conjunction with very short in-
cubation periods. As was the case in the previous
outbreak +the possibility of liver toxicity
suggests the need for long-term follow-up.

International Notes

EXPLOSIVE AZIDE HAZARD - UNITED STATES

The National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) has issued an alert
that an explosive hazard may exist in hospital
and clinical laboratory plumbing systems due to
sodium azide formulated into diluents wused in
gonjunction with automatic blood cell counters.
These counters are f£found in moxe than 15,000
hospital and clinical laboratories in the United
States. Decontamination recommendations have
already been distributed by NIOSH to most of
these laboratories.

NIOSH has recently learned of violent sodium
azide-related explosions associated with
tic blood cell counters at a number of hospitals
in the United States and Canada. NIOSH is also
aware of a violent azide explosion occurring
while a constant temperature water bath in which
sodium azide had been used as a preservative was
being xrepaired. These explosions have  the
propensity to propel metallic fragments over a
wide area and the potential for causing serious
injury to exposed workers and others in the
vicinity. When the hazard was substantiated,
Coulter Electronics, Inc., the major supplier of
automatic blood cell counters to U.S8., laborato-
ries, introduced an azide-free hematology reagent
system.

Sodium azide is a common preservative in
many 17 Vitro diagnostic products and is found in
concentrations up to 0.1% in diluents used with
automatic blood cell counters. After the blood
count procedure is completed, the waste
(containing azide) is commonly discharged into a
drain, thus bathing the drain pipeline with
solutions of sodium azide. Over a period of
time, the dzide reacts with copper, lead, brass,

" or solder in +the plumbing - system to £forxm an
accumulation of lead and/or copper azide. Iead
azide is a more sensitive primary explosive than
nitroglycerine and a more effective detonating
agent than mercury fulminate; in comparison with
lead azide, copper azide is even more explosive
and too sensitive to be used commercially.

Future
azides in plumbing systems

accumulation of lead and coppexr
can be retarded by

‘dés malddies au Canada, vol.

-plus de 6 heures.

automa- -

.des solutions d'azotuke de sodium.

SOURCE: B. Williams, Inspecteur de la santé publique, Fort

"~ Colborne; D A. Bvans, Expert-conseil en denrées

alimentaires, ministére de la Santé de 1'Ontario,

Toronto et DI’S E. Coffin et I.C. Munro, Bureau

d!'inpocuité des produits chzmzques, Dtrectzon des
aZments Ottawa.

Note de la rédaction: C'est la deuxiéme fois qu'une

intoxication d'origine alimentaire provogquée par le lindane

est's1gnaleé ﬁepuls]ls mois au Canada (Rapport hebdomadaire
1-33, 1975). Au cours de
1'incident precedent, 11 s'agissait de 3 groupes et la
période d'incubation variait entre moins d'une heure et
cette époque on avait cru gque ces
variations. étaient dues A diverses doses ou concentrations
‘de’ cet agent chimique. Cette hypothése a été confirmée par
le dernier incidént ol il a &té noté que l'ingestion de
trés fortes concentrations de lindane coPncidait avec de
trés courtes périodes d'incubation. Comme dans le premier
incident, étant donné qu'il est possible que le produit
solt toxique pour le foie, il convient de prévoir une
longue période de surveillance des patients.

Notes internationales

DANGER D'EXPLOSION OCCASIONNEE PAR UN AZOTURE - ETATS-UNIS

le National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) a signalé gue les installations de plomberie
deg laboratoires dans les hopltaux et les cliniques peuvent
présenter un danger d'explosion & cause de la présence
d'azoture dans les diluants utilisés pour les compteurs
automatiques des cellules sanguines. Ces compteurs sont en
usage dans plus de 15 000 laboratoires d'h8pitaux ou de
cliniques des Etats-Unis. Des recommandations relatives
aux mesures de décontamination ont déja été distribudes par

le NIOSH a la plupart de ces laboratoires.

Le NIOSH a récemment appris que de
sions, provoquées par l'azoture sodigue utilisé dans les
compteurs automatiques de cellules sanguines s'étailent
produites dans un certain nonbre d'hdpitaux des FEtats-Unis
et du Canada. Ie NIOSH a egalement appris qu une violente
explosion s'était produite au cours de la réparation d'un
bain-marie & température constante contenant de 1'azoture
de sodium utilisé comme produit de conservation. Ces
explosions peuvent projeter des fragments métalliques sur
une grande surface et occasionner de sérieuses blessures
aux ouvriers exposés et aux personnes qui se trouvent a
proximité. D&s que le danger a été mis en é&vidence, la
Société Coulter Electronics, Inc., principal fournisseur
des compteurs automatiques de cellules sanguines aux

violentes explo-

ftats-Unis, a commercialisé une gamme de réactifs
hématologiques ne contenant pas d'azoture.
L'azoture de sodium est un préservatif utilisé

couramment dans un qrand nombre de produits pour diagnostic
in vitro; il se trouve & des concentrations allant Jusqu"
0,1% dans les diluants utilisés dans les compteurs automa-
tiques de cellules sanguines. Aprds que la numération . des
cellules sanguines a &té effectube, les déchets (qui
contiennent de l'azoture) sont couramment &vacuds dans les
canalisations d'égouts et ils imprégnent la tuyauterie avec
Au bout d'une certaine
perlode, l'azoture se combine au cuivre, au plonb ,au bronze

ou 3 la soudure de la plomberie pour former une accumula-
tion d'azoture de plomb ou de cuivre. TL'azoture de plomb
est un explosif primaire plus sensible que la nitroglycé-

rine et c'est un agent détonnant plus puissant que 1le
fulminate de mercure; comparativement d 1‘'azoture de plomb,
1l'azoture de cuivre est un explosif encore plus puissant et
trop sensible pour &tre utilisé commercialement.

L'accumulation d'azoture de plomb ou de
les dnstallations de plomberie peut &tre

culvre dans
retardée en
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thoroughly flushing any drain known to receive
azides with large amounts of water several times
a day. The use of copper-free and lead-free
lines between the point of discharge of azide and
the nearest pipe in which there is a good stream
of water, or the use of agide-free reagents, may
prevent future accumulation of explosive agzides
in plunbing. However, these measures will not
decontaminate  plumbing already containing
explosive azides.

Laboratory maintenance workers, especially
plumbers, should be alerted to the azide hazard
so that proper precautions can be taken. Violent
explosions have resulted when plumbers have
attempted to penetrate blocked agzide-contaminated
drainage systems with a flexible metal probe
(snake) or to cut or saw azide-contaminated drain
lines.

For further information about this problem
and suggested methods foxr decontaminating plumb-
ing systems, contact the Technical Bvaluation and
Review Branch, Office of Extramural Coordination
and Special Projects, NIOSH, Rockville, Md. 20852.
NIOSH would appreciate being advised in detail of

any azlde-related explosion or of comments about
the effectiveness of the decontamination
procedures.

SOURCE: Morbidity and Mortality Weekly Report,

Vol. 25, No. 33, 1978.
ST. LOUIS ENCEPHALITIS — UNITED STATES

The first reported outbreak of St. ILouis
Encephalitis (SLE) in the United States in 1976
has occurred in Tuscaloosa County, Alabama. As
of August 20, the county reported 2 confirmed and
8 presumptive cases with onset of illness between
July 15 and August 1. Clinically, 9 of the 10
patients had encephalitis; the youngest  had
aseptic meningitis. The patients ranged in age
from 14 to 85, with a median age of 62. Eight
resided in a 2-square mile, lower socioeconomic
section of southwestern Tuscaloosa city. The
other 2 cases lived about 4 and 5 miles, respec-
tively, outside the city. Over 30 suspect cases
remain under investigation.

Beginning in late July, the city
Tuscaloosa, with the recommendation of +he
Alabama District Health Department, intensified
‘vector control activities. By BAugust 18, almost
no adult vector mosquitoes were being found in
the primarily affected area of the city,

of
West

As of August 20, the Alabama State Depart-
ment of Health reported to the Center for Disease

Control, Atlanta, 1 confirmed and 1 presumptive

case of SLE outside of Tuscaloosa County, Cases
were also reported from California (1 confirmed) ,
Illinois (1 confirmed), Louisiana (1 presump-
tive), Mississippi (4 confirmed, 5 presumptive),
Ohio (1 confirmed, 1 presumptive), Tennessee (2
confirmed) , and Texas (4 confirmed, 6 presumptive) .

SOURCE: Morbidity and Mortality
Vol. 25, No. 33, 1876.

Editorial Comment: By mid-Augqust 1975, the United
States had reported a total of 175 cases of
possible CNS infection with SLE virus from the
state of Mississippi.l By vear end, a total of
1,941 confirmed and presumptive SLE cases and 95
deaths had been reported from 28 states and
Washington, D.c.2 1In Canada, 68 cases and 5

Weekly Report,

ringant abondamment les canalisations servant a 1'dvacua-
tion des azotures, en y déversant - de grandes quantités
d'eau plusieurs fois par jour. T'utilisation de tuyaux ne
contenant ni cuivre, ni plomb entre l'endroit de déverse—
ment de l'azoture et le tuyau le plus proche qui regoit un
fort courant dleau, ou l'emploi de rédactifs ne contenant
pas d'azoture, peut empécher 1'accumulation d'azotures
explosifs dans les canalisations. Toutefois, ces mesures
ne peuvent pas décontaminer la plomberie qui contient déja
des azotures explosifs.

Les ouvriers chargés de 1l'entretien des laboratoires,

surtout les plombiers, devraient 8tre avisés du danger
présenté par les azotures pour que les précautions
nécessaires puissent &tre prises. De violentes explosions
se sont produites lorsque des plombiers ont tenté de

déboucher des canalisations contamindes par des azotures a

l'aide d'un instrument métallique flexible, ou lorsqu'ils
ont entrepris de couper ou de scier des tuyaux.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ce
probléme et sur les méthodes proposées pour décontaminer
les canalisations, on peut écrire & 1'adresse suivante:
Technical Evaluation and Review Branch, Office of Extra-
mural Coordination and Special Projects, NIOSH, Rockville,
Md. 20852. Le NIOSH serait heureux de recevoir des
renseignements détailléds sur les explosions provoquées par
les azotures et toute observation relative 3 l'efficacité
des mesures de décontamination.

SOURCE: Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 25, IP
383, 1976.

ENCEPHALITE DE ST. LOUIS — ETATS-UNIS

La premiére poussée d'encéphalite de St. Iouis (ESL)
enregistrée aux Etats-Unis en 1976 a été signalée dans le
comté de Tuscaloosa, Alabama. A la date du 20 aolit, 1le

comté avait notifié 2 cas confirmés et 8
maladie ayant débuté entre le 15 juillet
Cliniquement, 9 sur 10 des patients
encéphalite et le dernier, le plus jeune, une méningite
aseptique. Les patients étaient Agés de 14 3 85 ans, 1'Age
moyen étant de 62 ans. Huit personnes habitaient dans une
zone de 2 milles carrés d'un quartier défavorisé du sud-
ocuest de la ville. Les deux autres habitaient respecti-

cas présumés, la
et le 1Y aofit.
présentaient une

vement & 4 et 5 milles de la ville. Plus de trente cas
suspects font 1l'objet d'une enquéte.

Au début de juillet, sur 1la recommandation du West
Alabama District Health Department, la ville de Tuscaloosa
a intensifié la lutte antivectorielle. A 1la date du 18
aofit, presque auncun vecteur (moustique adulte) n'a é&été

décelé dans le quartier principalement touchd de la ville.

A la date du 20 aofit, 1'Alabama State Department of
Health signalait au Center for Disease Control d'Atlanta
llexistence d'un cas confirmé et d'un cas présumé a'ESL &
l'extérieur du comté de Tuscaloosa. Des cas ont également
été signaléds par les &tats suivants: Californie (1 cas
confirmé), Illinois (1 cas confirmé), Louisiane (1L cas
présumé), Mississippi (4 cas confirmés, 5 cas présumés),
Ohio (1 cas confirmé, 1 cas présumd), Tennessee (2 cas
confirmés), Texas (4 cas confirmés, 6 cas présumés).

SOURCE:  Morbidity and Mortality Neekly Report, Vol. 25, N°
33, 1976,

Note de la rédaction: Vers la mi-aofit 1975, les Btats—Unis
avalent signalé 175 cas d'infections probablemgnt dues au
virus de 1'ESL, dans 1'état du Mississippi.l A la fin de
1'année, 1 941 cas (confirmés et présuméds) et 95 décés dus
& 1'ESL ont été enregistrés pour 28 é&tats et Washington
D,C.2 Au Canada, 68 cas et 5 décds avaient été enregistrés
d la fin de 1975; i1 s'agit de la premidre épidémie due A&
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deaths from SLE had been reported by the end of
1975, marking the first observed epidemic due to
this virus in Canadian history.3

As noted in the accompanying report, there
have been 16 confirmed and 22 presumptive cases
reported in the United States so far this year.
Three cases (all in Ontario) have been \reported
to date in Canada. Because the period of greatest
concern is from mid-August until the first frost
monitoring of sentinel chicken flocks and
surveillance for any further clinical cases is
continuing. Selactive mosquito spraying programs
are being conducted.

References:

1. Morbidity and Mortality Reekly Report, Vol.
24, No. 33, 18975.

9. Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol.
25, No. 14, 1976. _

3, Canada Diseases Weekly Report, Vol. 2-21,
1876.

4. Commmity Health Protection Branch, Epidemi-
ology Service, Ontario Ministry of Health,
Toronto.

ce virus jamais observée au canada.3

Comme 1'indique le rapport ci-dessus, 16 cas confirmés
et 22 cas présumés ont été signalés aux Etats-Unis depuis
le début de 1l'annde. A ce jour, 3 cas (tous dans l'Ontario)
ont &té signalés au Canada. Etant donné que la période la
plus inquiétante s'étend de la mi-aofit jusqu'aux premiéres
gelées, 1le contrBle des troupeaux sentinelles et la
surveillance des nouveaux cas cliniques sont maintenus. Des
programmes sélectifs de pulvérisation de produits contre
les moustiques sont en cours d'exécution.

Références:
1. Morbidity ond Mortality Weekly Report, Vol. 24, w33,

1975. .

2. Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 25, ye 14,
1976,

3. Rappovt hebdomadaive des maladies au Canada, Vol. 2-21,
1976.

4. Community Health Protection Branch, Epidemiology
Service, Ontario Ministry of Health, Toronto.

MONTHLY QUARANTINABLE DISEASES REPORT/

RAPPORT MENSUEL DES MALADIES QUARANTENAIRES

Week Ending: 9 September, 1976

Semaine se terminant: le 9 septembre 197¢

YELLOW FEVER/

Malaysia / Malaisie

Nigeria / Nigéria

Philippines

Southern Rhodesia /
Rhodésie du Sud

Sri Lanka

syrian Arab Republic /
République Arabe
Syrienne

Thailand / Thallande

SMALLPOX/VARIOLE CHOLERA/CHOLERA FIEVRE JAUNE PLAGUE/PESTE
Infected Areas/ Infected Areas/ Infected Areas/ Infected Areas/
Régions infectées Régions infectées Régions infectées Régions infectées
Ethiopia / Ethiopie| Bangladesh Angola Bolivia / Bolivie

Burma / Birmanie Bolivia / Bolivie Brazil / Brésil
Ghana Brazil / Brésil Burma / Birmanie
India / Inde Cameroon / Cameroun | Ecuador / Equateur
Indonesia / Indonésie Ecuador / Equateur Lesotho

Kenya Ghana Zaire / Zafre
Liberia / Iibéria Nigeria / Nigéria

Halawi Siérra Leone

sudan / Soudan
zailre / zalfre

Endemic Areas/ Endemic Areas/
Régions endémiques Régions endémiques

Endemic Areas/ Endemic Areas/
sy s Z .
Régions endémiques Régions endémigues

SOURCE: Weekly Quarantinable Diseases Report, Quarantine and Regulatory, Medical Services Branch,Department of

National Health and Welfare./

Rapport hebdomgdaire des maladies quarantenaires, Quarantaine et Réglementation, Direction  générale
dee services médicauz, ministére de la Santé nationale et du Bien-étre soctial.

This Report presents current epidemiological and sta-
tistical information on infectious and other diseases and
is available free of charge upon reguest. Contributions
are welcome from anyone working in the health field and
will not preclude publication elsewhere.

Send reports to the Editor:

Or. E.M.M. White, Bureau of Epidemiology,
Laboratory Centre for Disease Control,
Tunney's Pasture,

Ottawa, Ontario, Canada KIA OL2

Assistant Editor: E. Paulson

Le présent Rapport présente les données gpidémiologiques et statisti-
ques courantes sur les infections et autres maladies et peut &tre obtenu
gratuitement sur demande, Toute personne geuyrant dans le domaine de 1la
canté est invitée A collaborer, et la publication d'un article dans 1le
Rapport n'en emp&che pas la pubiifcation ailleurs.

Priare d'envoyer les rapports au Reédacteur en chef:
Dr F.M.M. White, Bureau de 1'&pidémiologie,
Laboratoire de lutte contre la maladie,

Parc Tunney,

Ottawa (Ontario) Canada K1A 0L2

Rédacteur en chef adjoint: E, Paulson
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