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TITRE :  Responsabilités du personnel de maintenance 
 
APPROUVÉE PAR : 
               JJ/MM/AA 

 Gestionnaire des Services de production d’insectes (SPI)_____ __/___/___ 
 
MODIFICATIONS IMPORTANTES DEPUIS LA DERNIÈRE VERSION : 
 

– Les procédures pour entrer dans les installations de quarantaines d’insectes 
(QI), l’insectarium et les laboratoires de mise au point de méthodes et pour en 
sortir ont été révisées afin de tenir compte des nouvelles installations. 

– Il y a dorénavant une distinction entre les types de vêtements de laboratoire à 
porter dans chaque zone des installations de QI; les zones dans lesquelles les 
règles de biosécurité sont plus rigoureuses (le port de combinaisons, etc.) sont 
affichées dans le vestiaire et sur la porte de certains modules. 

– Le personnel de maintenance doit maintenant consigner les activités de 
maintenance effectuées dans les installations de QI, l’insectarium ou les 
laboratoires de mise au point de méthodes (MPM) dans un nouveau registre 
(formulaire des SPI numéro 0141/001; Annexe 1). 

– Le titre de poste « agent de quarantaines d’insectes » est devenu « agent de 
biosécurité » afin de correspondre à la terminologie d’usage de l’organisme de 
réglementation (c.-à-d. l’Agence canadienne d’inspection des aliments – 
ACIA). 

– Il est interdit au personnel de maintenance d’ouvrir les trappes d’accès aux 
composants mécaniques dans les installations de QI sans l’approbation 
préalable de l’agent de biosécurité et en présence de ce dernier. 

 
1.0 INTRODUCTION 
 
1.1 Objectif 
 
 L’établissement de la présente procédure opérationnelle normalisée (PON) a 

pour objectif de préciser les responsabilités du personnel de maintenance du 
Centre de foresterie des Grands Lacs (CFGL) relatives à l’assurance de la 
biosécurité dans les installations et les laboratoires des Services de production 
d’insectes (SPI) et à la réduction de l’incidence et de la propagation d’agents 
pathogènes et de contaminants microbiens. 

 
1.2 Portée 
  
 Tous les membres du personnel de maintenance des installations du CFGL 

chargés d’activités de maintenance ou de réparation dans les installations des 
SPI y compris les installations de QI, l’insectarium, le laboratoire de MPM et le 
laboratoire de contrôle de la qualité (CQ) observeront la présente PON. 

 
 
1.3 Définitions 
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Agent de biosécurité (ABS) – Un membre des Services de production 
d’insectes (SPI) exerçant un pouvoir de supervision sur les activités 
quotidiennes de l’installation de quarantaines d’insectes (QI) et offrant un 
soutien technique et scientifique aux utilisateurs de l’installation. 
 
Centre de foresterie des Grands Lacs (CFGL) – L’une des cinq installations de 
recherche du Service canadien des forêts (SCF), située à Sault Ste. Marie 
(Ontario) au Canada. 
 
Copie contrôlée – Une copie d’une procédure opérationnelle normalisée (PON) 
distribuée à des employés sélectionnés du Centre de foresterie des Grands 
Lacs (CFGL) portant un numéro de copie unique et la signature datée du 
gestionnaire des Services de production d’insectes (SPI). Les copies 
contrôlées visent à garantir que les employés du CFGL suivent la version la 
plus récente des PON. 
 
Date d’entrée en vigueur – La date à partir de laquelle les procédures 
indiquées dans une procédure opérationnelle normalisée (PON) doivent être 
mises en œuvre. 
 
Gestionnaire des Services de production d’insectes (SPI) – La personne ayant 
la responsabilité générale des activités de l’équipe des SPI. 
 
Insectarium – Une installation d’élevage pour différentes espèces contrôlée par 
les Services de production d’insectes (SPI) et utilisée exclusivement par l’Unité 
de production d’insectes (UPI) pour élever des colonies d’insectes et préparer 
des régimes d’alimentation artificiels. 
 
Laboratoire de contrôle de la qualité (CQ) – Un laboratoire d’analyse contrôlé 
par les Services de production d’insectes (SPI) et utilisé par l’Unité de contrôle 
de la qualité (UCQ) pour surveiller et contrôler la production, les processus et 
les produits de toutes les colonies d’insectes de l’Unité de production d’insectes 
(UPI) de même que pour mettre au point de nouvelles méthodes et procédures 
de CQ. 
 
Laboratoire de mise au point de méthodes (MPM) – Une installation de 
recherche contrôlée par les Services de production d’insectes (SPI) et qui est 
utilisée exclusivement par l’Unité de production d’insectes (UPI) pour mettre au 
point de nouvelles méthodes d’élevage et pour établir de nouvelles colonies 
d’insectes. 
 
Manuel de biosécurité – Un manuel contenant uniquement les procédures 
opérationnelles normalisées (PON) des Services de production d’insectes (SPI) 
qui concernent expressément l’installation de quarantaines d’insectes (QI). 
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Procédures opérationnelles normalisées  (PON) – Directives décrivant les 
procédures administratives ou techniques de routine exécutées par les 
employés des Services de production d’insectes (SPI) ou par les utilisateurs de 
l’installation de quarantaines d’insectes (QI). 
 
Quarantaine des insectes (QI) – Une installation d’usage général contrôlée par 
les Services de production d’insectes (SPI) et utilisée pour élever des insectes 
forestiers exotiques et mener les activités de recherche afférentes. 
 
Services de production d’insectes (SPI) – Une équipe de travail du Centre de 
foresterie des Grands Lacs (CFGL) constituée des employés de l’Unité de 
production d’insectes (UPI), de l’Unité de contrôle de la qualité (UCQ) et de 
l’Unité de quarantaines des insectes (QI) qui accomplissent les tâches et les 
activités reliées à l’élevage, au contrôle de la qualité et à la quarantaine des 
insectes à l’appui des activités de recherche sur les ravageurs forestiers 
effectuées à l’intérieur et à l’extérieur du Service canadien des forêts (SCF). 
 
Superviseur de la production d’insectes – Un membre des Services de 
production d’insectes (SPI) exerçant une autorité de supervision sur les 
activités quotidiennes de l’insectarium. 
 
Système Delta – Système matériel et logiciel utilisé par le personnel 
d’ingénierie du CFGL pour programmer, surveiller et suivre les conditions 
environnementales dans les installations et pour déclencher l’alarme lorsque 
les limites de tolérance sont dépassées. 
 
Thermomètre/hygromètre étalonné NIST – Un thermomètre/hygromètre 
accompagné d’un certificat d’exactitude du fabricant confirmant que l’appareil a 
été étalonné et testé en fonction des normes de l’Institut national des normes et 
technologie (National Institute of Standards and Technology [NIST]). 
 
Unité de contrôle de la qualité (UCQ) – Une unité de travail des Services de 
production d’insectes (SPI) constituée d’employés qui effectuent les essais de 
contrôle réguliers de la production, des processus et des produits et qui 
élaborent de nouvelles méthodologies de contrôle de la qualité (CQ) à l’appui 
des activités de l’Unité de production d’insectes (UPI). 
 
Unité de production d’insectes (UPI) – Une unité de travail des Services de 
production d’insectes (SPI) constituée d’employés qui travaillent à des activités 
d’élevage d’insectes, d’élaboration de régimes alimentaires et de mise au point 
de méthodes au Centre de foresterie des Grands Lacs (CFGL).   
 

1.4 Sécurité 
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1.4.1 Les membres du personnel doivent prendre des précautions sanitaires 
(p. ex., de bonnes pratiques de levage) afin de minimiser le risque 
auquel ils s’exposent et le risque auquel leurs collègues sont exposés. 

 
1.5 Matériel 

 
S.O. 
 

2.0 PROCÉDURES 
 
2.1 Autorisation d’accès 

 
2.1.1 Avant d’être autorisé à travailler dans les installations de QI, 

l’insectarium ou le laboratoire de MPM, le personnel de maintenance 
des installations doit recevoir une formation sur l’observation de la 
présente PON par l’agent de biosécurité ou le gestionnaire des SPI, ou 
l’approbation de l’un de ces derniers. 

2.1.2 Le personnel de maintenance ne permettra pas à des entrepreneurs 
externes d’entrer dans les installations de QI, l’insectarium ou le 
laboratoire de MPM sans l’approbation préalable du personnel 
pertinent des SPI. Le personnel de maintenance informera les 
entrepreneurs externes des procédures d’entrée et de sortie et les 
escortera en tout temps dans les installations. Lorsque les membres 
du personnel de maintenance doivent s’absenter, ils s’organiseront 
pour que le personnel pertinent des SPI surveille les entrepreneurs. 

2.1.3 Le personnel de maintenance ne permettra pas aux visiteurs ni aux 
membres du personnel de recherche d’entrer dans les installations de 
QI, l’insectarium ou le laboratoire de MPM. En tout temps, il est interdit 
au personnel de l’entretien ménager du CFGL d’entrer dans les 
installations de QI. 

2.1.4 Il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation d’accès pour entrer 
dans le laboratoire de CQ. 

 
2.2 Procédure d’entrée dans les installations des SPI 

 
2.2.1 Il n’y a aucune restriction ni procédure spéciale pour entrer dans le 

laboratoire de CQ ou en sortir. 
2.2.2 Dans la mesure du possible, le personnel de maintenance s’efforcera 

d’organiser ses activités de travail dans les installations de QI, 
l’insectarium ou le laboratoire de MPM pour le début de la journée, 
avant d’entrer dans un autre laboratoire, réduisant ainsi l’incidence et 
la propagation d’agents pathogènes et de contaminants microbiens 
d’autres zones de l’immeuble. 

2.2.3 Il est interdit d’apporter des effets personnels, y compris des bottes et 
des manteaux dans les installations de QI, l’insectarium ou le 
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laboratoire de MPM. Le personnel apportera dans les installations 
seulement les outils nécessaires au travail à effectuer. 

2.2.4 Dans la mesure du possible, il faut retirer l’emballage original du 
matériel et des fournitures à l’extérieur de la porte d’accès aux 
installations de QI, à l’insectarium ou au laboratoire de MPM. 

2.2.5 Les documents entrant dans ces installations d’autres locaux 
administratifs de l’immeuble sont à garder au minimum. 

2.2.6 Le personnel de maintenance n’apportera que les outils, les 
équipements et les pièces nécessaires au travail à effectuer. Une 
quantité limitée d’outils, d’équipements et de pièces peut être 
entreposée dans les installations de QI, dans un endroit que l’agent de 
biosécurité aura désigné. 

2.2.7 Entrer dans les installations de QI : 
a) Normalement, le personnel de maintenance entre dans les 

installations de QI par la porte de l’antichambre au premier étage; il 
faut l’approbation préalable de l’agent de biosécurité pour y entrer 
par la porte de l’antichambre au deuxième étage. 

b) Avant d’entrer dans l’antichambre, chaque membre du personnel 
consignera son entrée dans le Registre d’accès aux installations de 
quarantaines d’insectes (formulaire des SPI numéro 0106/002; 
Annexe 2), y compris son nom en caractères d’imprimerie (les 
entrepreneurs inscriront aussi le nom de l’organisme qu’ils 
représentent), ses initiales, le but de sa visite, la date et l’heure 
d’entrée. De plus, le personnel entrant dans les installations de QI 
pour effectuer des activités de maintenance doit signer la feuille de 
présence des Services de production d’insectes (formulaire des 
SPI numéro 0141/001; Annexe 1). 

c) Le personnel entrant dans l’antichambre permettra à la porte de se 
fermer et à la pression de l’air de se stabiliser avant d’ouvrir la 
porte du vestiaire. Si l’alarme du système de mise sous pression de 
l’air se déclenche, le personnel ne doit pas entrer dans la zone de 
confinement. Il ne faut jamais maintenir les portes ouvertes ni ouvrir 
les portes à l’aide d’un passe-partout partiel (c.-à-d. qu’il ne faut 
jamais ouvrir les portes de l’antichambre simultanément). En cas 
d’urgence, communiquez avec l’agent de biosécurité, le 
gestionnaire des SPI ou le gestionnaire des installations. Si le 
temps ne le permet pas, toute autre porte de sortie de secours peut 
être empruntée. 

d) À l’entrée dans le vestiaire, consultez l’avis affichant la ou les 
zones dans les installations où les règles de biosécurité sont plus 
rigoureuses. Pour entrer dans d’autres zones, seulement le port 
d’un sarrau de laboratoire est obligatoire. Il faut aussi porter des 
couvre-chaussures jetables lorsque le plancher dans la zone de 
travail proposée risque d’être contaminé de matières végétales ou 
de sols infestés (en sortant, il faut enlever ses couvre-chaussures 
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dans la zone de travail ou le module où ils ont été portés). Les 
vêtements de laboratoire sont à prendre des casiers pertinents et à 
porter par-dessus les vêtements de ville. Les personnes portant 
des vêtements de laboratoire s’assureront de complètement fermer 
ces vêtements (boutons ou fermeture éclair). Les entrepreneurs et 
les visiteurs prendront les vêtements de laboratoire du casier 
étiqueté « visiteurs ». 
Lorsque l’agent de biosécurité a affiché un avis de rehaussement 
des règles de biosécurité dans le vestiaire (ou dans la zone 
pertinente), il faut porter des vêtements de laboratoire 
supplémentaire pour travailler dans la zone précisée. À la porte de 
la zone de travail ou du module pertinent, les membres du 
personnel de maintenance enlèveront leurs sarraus de laboratoire, 
les accrocheront au mur, entreront dans le module et enfileront les 
vêtements de laboratoire fournis, p. ex., une combinaison, des 
couvre-chaussures, un couvre-chef et un couvre-barbe (le cas 
échéant). 

e) Il faut attacher les cheveux longs de façon à ce qu’ils ne rentrent 
pas en contact avec du matériel possiblement contaminé. Le 
personnel peut ensuite entrer dans les locaux intérieurs des 
installations. Ne passez pas par la porte AA129 en même temps 
que quelqu’un entre dans le vestiaire par l’antichambre (c.-à-d. que 
les portes AA129 et AA122C ne doivent jamais être ouvertes en 
même temps); 

2.2.8 Entrer dans l’insectarium ou le laboratoire de MPM : 
a) Avant d’entrer dans les installations, les membres du personnel de 

maintenance doivent enfiler des couvre-chaussures par-dessus 
leurs chaussures de ville. Sinon, laissez vos chaussures de ville 
dans le vestiaire et portez des chaussures de laboratoire prévues 
pour y travailler. 

b) Lorsque vous entrez dans les installations, assurez-vous que les 
deux pieds entrent en contact avec le tapis antimicrobien. Lavez-
vous les mains au savon antimicrobien fourni. 

c) De plus, le personnel entrant dans les installations pour effectuer 
des activités de maintenance doit signer la feuille de présence des 
Services de production d’insectes (formulaire des SPI 
numéro 0141/001; Annexe 1). 

 
2.3 Procédure de sortie des installations des SPI 
 

2.3.1 Aucune restriction n’est imposée quant à la sortie de matériel de 
l’insectarium, du laboratoire de MPM ou du laboratoire de CQ; 
cependant, la sortie de matériel des installations de QI fait l’objet d’un 
contrôle rigoureux comme il est décrit au point 2.4. 

2.3.2 Sortir des installations de QI : 
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a) Le personnel de maintenance doit entrer dans des installations de 
QI et en sortir par la même porte, normalement celle du vestiaire et 
de l’antichambre au premier étage (sauf en cas de sortie 
d’urgence). 

b) À la sortie d’une zone où les règles de biosécurité ont été 
rehaussées, les membres du personnel s’examineront pour la 
présence d’insectes et ensuite, enlèveront leurs vêtements de 
laboratoire et les accrocheront au mur; immédiatement après avoir 
quitté le module, les membres du personnel enfileront un sarrau de 
laboratoire avant de procéder dans les installations. 

c) Avant d’entrer dans le vestiaire, regardez par la vitre de la porte (la 
porte AA129 ou AA244) pour vous assurer que la porte de 
l’antichambre est fermée (c.-à-d. que les deux portes ne doivent 
jamais être ouvertes en même temps). 

d) Avant d’enlever vos vêtements de laboratoire, regardez-vous dans 
le miroir pour vous assurer de ne pas transporter des insectes sur 
vos vêtements. Si quelqu’un d’autre est présent, examinez-vous 
pour la présence d’insectes. Enlevez vos vêtements de laboratoire 
et rangez-les dans le casier pertinent; les vêtements endommagés 
ou sales sont à déposer dans le panier à linge; des vêtements de 
rechange se trouvent dans le casier d’approvisionnement; les gants 
et les couvre-chaussures (le cas échéant) sont à déposer dans le 
panier pour décontamination avant d’être éliminés. 

e) Il faut se laver les mains dans l’évier du vestiaire. 
f) À l’entrée dans l’antichambre, regardez-vous dans le miroir encore 

une fois pour vous assurer de ne pas transporter des insectes et, 
aussi, pour permettre à la porte de se fermer et à la mise sous 
pression de l’air de se stabiliser avant de procéder à la sortie. 

g) À la sortie des installations, le personnel doit consigner l’heure de 
son départ dans le Registre d’accès aux installations de 
quarantaines d’insectes (le formulaire des SPI numéro 0106/002; 
Annexe 2). Après avoir effectué des activités de maintenance, le 
personnel sortant des installations de QI doit signer de nouveau le 
Formulaire de présence des Services de production d’insectes 
(formulaire des SPI numéro 0141/001; Annexe 1) en s’assurant que 
les activités effectuées sont décrites adéquatement aux fins des 
dossiers historiques de maintenance. 

2.3.3 Sortir de l’insectarium ou du laboratoire de MPM : 
a) Sauf en cas de sortie de secours, le personnel doit sortir des 

installations par la porte principale au deuxième étage (la 
porte AA225A). 

b) Le personnel doit enlever ses chaussures (chaussures de 
laboratoire ou couvre-chaussures jetables) à chaque sortie de 
l’insectarium. 
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c) Après avoir effectué des activités de maintenance, le personnel 
sortant des installations doit signer de nouveau le Formulaire de 
présence des Services de production d’insectes (formulaire des 
SPI numéro 0141/001; Annexe 1) en s’assurant que les activités 
effectuées sont décrites adéquatement aux fins des dossiers 
historiques de maintenance. 

 
2.4 Sortie de matériel des installations de QI 
 

2.4.1 Il ne faut pas sortir du matériel (pièces ou équipements usés) des 
installations de QI sans l’avoir fait inspecter ou stériliser par l’agent de 
biosécurité ou sans l’autorisation de ce dernier. Le personnel de 
maintenance peut sortir ses outils des installations le jour même à 
condition de les inspecter méticuleusement pour la présence 
d’insectes. 

2.4.2 Placez le matériel à éliminer dans les corbeilles des installations de QI 
et laissez-le pour l’agent de biosécurité, qui le passera à l’autoclave 
avant de l’éliminer. Informez l’agent de biosécurité lorsqu’il faut 
éliminer du matériel de grande taille ou une grande quantité de 
matériel. Le matériel provenant de zones faisant l’objet de règles de 
biosécurité plus rigoureuses est à laisser dans les corbeilles dans ces 
zones. 

 
2.5 Maintenance et réparations dans les installations 
 

2.5.1 Après avoir été informé d’une défaillance dans les chambres 
environnementales ou les locaux des SPI, le personnel de 
maintenance s’efforcera de faire les réparations aussitôt que possible. 

2.5.2 Après avoir pris conscience d’une défaillance dans les chambres 
environnementales ou les locaux signalée par le système Delta, le 
personnel de maintenance en informera la personne-ressource dont le 
nom est affiché sur la porte de la chambre ou du local pertinent. En 
cas de panne avant ou après les heures normales de travail, le 
personnel de maintenance déplacera temporairement le contenu de la 
chambre ou du local et l’entreposera dans un endroit dont les 
conditions environnementales sont décrites sur la porte de la chambre 
ou du local (s’il est impossible de satisfaire aux conditions 
environnementales alternatives ou s’il vous faut de l’aide, informez 
immédiatement la personne-ressource). 

2.5.3 Il ne faut pas que le personnel de maintenance réinitialise la fonction 
mémoire des thermomètres/hygromètres étalonnés NIST. 

2.5.4 Lors de chaque activité de maintenance, de réparation ou 
d’étalonnage sur un élément des équipements dans les installations 
des SPI, le personnel de maintenance doit informer le membre 
pertinent du personnel des SPI en remplissant la partie « Activités 
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réalisées » dans le Formulaire de présence des Services de 
production d’insectes (formulaire des SPI numéro 0141/001; Annexe1). 
Ainsi, le personnel des SPI pourra consigner l’activité dans les 
registres des équipements, effectuer le nettoyage nécessaire et faire 
les mises à jour pertinentes dans les dossiers des activités 
d’expérimentation ou d’élevage. 

2.5.5 Le personnel de maintenance s’assurera de marquer les équipements 
défectueux « hors de service » jusqu’au moment où ils sont réparés, 
remplacés ou éliminés. 

2.5.6 Acceptez les commandes de travail à effectuer dans les installations 
de QI seulement de l’agent de biosécurité ou du gestionnaire des SPI 
(et non pas d’utilisateurs des installations de QI). Les demandes de 
travail à effectuer dans l’insectarium, le laboratoire de MPM ou le 
laboratoire de CQ peuvent être acceptées de tout membre des SPI. 

 
2.6 Assainissement 
 

2.6.1 L’assainissement des installations est la responsabilité du personnel 
des SPI. Le personnel de maintenance informera les membres 
pertinents du personnel des SPI de l’entretien ou de la réparation de 
tout élément des équipements ou des installations (comme il est décrit 
au point 2.5.4) pour que les mesures appropriées d’assainissement 
soient prises. 

2.6.2 Le matériel à éliminer des installations de QI est à traiter comme il est 
décrit au point 2.4.2. Aucune restriction n’est imposée sur la sortie de 
matériel de l’insectarium, du laboratoire de MPM ou du laboratoire de 
CQ. 

2.6.3 En tout temps, il est interdit au personnel de l’entretien ménager 
d’entrer dans les installations de QI ou de l’UPI. 

 
2.7 Chambres environnementales et locaux 
 

2.7.1 Il est interdit aux membres du personnel de maintenance de modifier 
les réglages dans les chambres environnementales et les locaux sans 
demande explicite de la part du personnel des SPI (et non pas des 
utilisateurs des installations de QI). 

2.7.2 Sur demande, le personnel de maintenance aidera le personnel des 
SPI pour ce qui est de la programmation des chambres 
environnementales et les locaux, des dossiers historiques de suivi ou 
de l’étalonnage. 

2.7.3 Le personnel de maintenance s’assurera que les chambres 
environnementales et les locaux dans les installations des SPI sont 
connectés au système de gestion de l’immeuble du CFGL (c.-à-d. le 
système Delta) aux fins de la surveillance continue des conditions 
environnementales. 



 
 
 
Centre de foresterie des Grands Lacs 
Services de production d’insectes 
 

Procédure opérationnelle normalisée 
Responsabilités du personnel de maintenance 
Numéro de PON : SPI/034/002/ 
Date d’entrée en vigueur : 15 octobre 2013 	 
	

 

Page 10 de 16 
 

2.7.4 Le personnel de maintenance s’assurera que le système d’alarme est 
activé au poste de l’ingénieur, au poste principal de sécurité et aux 
postes des membres du personnel des SPI lorsque les limites de 
tolérance des conditions environnementales sont dépassées. 

2.7.5 En tout temps, le personnel de maintenance peut communiquer avec 
le personnel des SPI pour consulter les dossiers historiques de 
maintenance des équipements dans les installations des SPI. 

 
2.8 Barrière de confinement des insectes dans les installations de QI 
 

2.8.1 Les membres du personnel de maintenance qui prennent 
connaissance d’une violation de la sécurité ou du droit d’accès dans 
les installations de QI doivent immédiatement informer l’agent de 
biosécurité. 

2.8.2 Les membres du personnel de maintenance qui prennent 
connaissance d’une brèche dans la barrière de confinement des 
insectes dans les installations de QI (p. ex., le bris du joint d’étanchéité 
d’une porte) doivent immédiatement informer l’agent de biosécurité. 

2.8.3 Les membres du personnel de maintenance qui, au cours d’activités 
de maintenance ou de réparation, doivent causer une brèche dans la 
barrière de confinement des installations de QI (percer un trou dans le 
mur, etc.) doivent d’abord en informer l’agent de biosécurité et ensuite 
se conformer à ses directives. 

2.8.4 Il est interdit au personnel de maintenance d’ouvrir les trappes d’accès 
aux composants mécaniques dans les installations de QI sans 
l’approbation préalable de l’agent de biosécurité. Les trappes d’accès 
font partie de la barrière de confinement et, pour cette raison, il faut 
d’abord que l’agent de biosécurité prenne des mesures particulières de 
sécurité. Il ne faut pas ouvrir ces trappes d’accès sans que l’agent de 
biosécurité soit présent pour surveiller les activités. 

2.8.5 Chaque fois qu’un cordon électrique est retiré d’une prise murale, 
insérez immédiatement un bouchon en plastique dans la prise. 

 
2.9 Dans l’éventualité d’une alarme d’incendie ou de déversement de produits 

chimiques 
 

2.9.1 Au son de l’alarme d’incendie ou de déversement de produits 
chimiques, le personnel de maintenance évacuera immédiatement les 
installations des SPI en suivant la procédure d’évacuation établie. En 
cas de danger imminent (p. ex., fumée visible ou odeur de produits 
chimiques), la procédure d’évacuation établie est à abandonner 
(empruntez n’importe quelle porte, ne changez pas de vêtements, ne 
signez pas le registre de sortie, etc.). 

 
2.10 Panne de courant 
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2.10.1 Au retour du courant après une panne ayant déclenché une alarme en 

raison de la durée, le personnel de maintenance vérifiera le système 
Delta pour s’assurer que tous les systèmes essentiels, les locaux et 
les chambres environnementales fonctionnent correctement. Sinon, le 
personnel de maintenance prendra les mesures de correction 
nécessaires. 

 
2.11 Calculs 

 
S.O. 

 
2.12 Documentation et rapports 
 

2.12.1 Remplir le Registre d’accès aux installations de quarantaines 
d’insectes (le formulaire des SPI numéro 0106/002; Annexe 2) et le 
Formulaire de présence des Services de production d’insectes (le 
formulaire des SPI numéro 0141/001; Annexe 1) fait partie de la 
conformité à la présente PON. 

 
3.0 DISTRIBUTION ET ARCHIVAGE 
 
3.1 Distribution 
 
 Le gestionnaire des SPI distribuera cette PON aux membres du personnel de 

maintenance des installations du CFGL qui sont chargés des installations des 
SPI, à l’agent de biosécurité et à tout autre membre du personnel des SPI qui 
demande une copie contrôlée. Les copies contrôlées font l’objet d’un suivi de la 
chaîne de possession pour veiller à ce que les versions courantes soient 
distribuées en temps opportun et à ce que les versions périmées soient 
éliminées. Une version courante de cette PON peut être consultée dans le 
Manuel de biosécurité dans les installations de QI, ou sur l’intranet du CFGL. 

 
3.2 Archivage 

 
3.2.1 Le gestionnaire des SPI conservera la présente PON lorsqu’elle est 

remplacée par une nouvelle version, à des fins d’archivage. 
 
3.3 Destruction des PON désuètes 
 

Lorsque de nouvelles versions de cette PON sont publiées pour distribution, 
toute personne en possession d’une copie contrôlée s’assurera que l’ancienne 
version est rendue au gestionnaire des SPI. 
 

4.0 VALIDATION DE LA PON ET CONFORMITÉ 
 
4.1 Personne responsable 
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4.1.1 L’agent de biosécurité et le superviseur de l’UPI sont responsables de 
s’assurer que la présente PON est valide pour les zones dans les 
installations des SPI dont ils sont responsables. 

4.1.2 L’agent de biosécurité et le superviseur de l’UPI sont responsables de 
s’assurer que la présente PON est respectée par le personnel de 
maintenance travaillant dans les zones des installations des SPI dont 
ils sont responsables. 

4.1.3 Les membres du personnel de maintenance sont tenus de respecter 
les procédures énoncées dans une copie contrôlée de cette PON et ne 
suivront jamais des copies non contrôlées qui risquent d’être périmées. 

 
5.0 RÉVISION DE LA PON 
 
5.1 Personne responsable 
 
 L’agent de biosécurité et le superviseur de l’UPI sont responsables de 

s’assurer que la présente PON est courante. Si nécessaire, l’un ou l’autre 
entamera le processus de révision. 

 
5.2 Calendrier de révision 
 

La présente PON fera l’objet d’une révision au moment où les dispositions 
qu’elle énonce ne correspondent plus aux pratiques courantes ou aux 
politiques du CFGL et sera approuvée par le gestionnaire des SPI et le Bureau 
du confinement des biorisques et de la sécurité de l’ACIA. 

 
 
6.0 ÉVENTUALITÉS 
 

Lorsque le personnel de maintenance prend conscience de circonstances qui 
empêchent la conformité à la présente PON, l’agent de biosécurité ou le 
superviseur de l’UPI sera consulté. 
 

7.0 CONFIDENTIALITÉ 
 

Les PON des SPI ne sont pas considérées comme des documents 
confidentiels et peuvent être distribuées à des parties extérieures. Les copies 
contrôlées ne sont pas à reproduire. 

 
8.0 RÉFÉRENCES 
 
 S.O. 
 
9.0 ANNEXES 
  
 Annexe 1 :  Formulaire des SPI numéro 0141/001 (Formulaire de présence des 

Services de production d’insectes) 
 Annexe 2 : Formulaire des SPI numéro 0106/002 (Registre d’accès aux 

installations de quarantaines d’insectes) 
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Annexe 1 
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Annexe 2 (Niveau 1) 
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Annexe 2 (Niveau 2) 
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